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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Berger, R. Víceúčelový chladič Ar. Ostrava: Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita 
Ostrava, 2014, 40 s. Bakalářská práce, vedoucí práce Ing. Zdeněk Noga, CSc. 
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem multifunkčního chladícího 
zařízení pro laboratorní plazmovou pec. V úvodu práce je teoretická rešerše věnována 
použitým materiálům. Následující část rešerše popisuje různé typy stávajících chladících 
zařízení podle konstrukce. Další část je technická zpráva složená z upřesňujících 
požadavků ve formě požadavkového listu, funkční struktury, morfologické matice, 
orgánové struktury a stavební struktury. Závěrečná část bakalářské práce je věnována 





ANOTATION OF BACHELOR THESIS 
Berger, R. Multipurpose Ar-Cooler. Ostrava: Bachelor Thesis. VŠB - Technical University 
of Ostrava. 40 pages Thesis head: Ing. Noga Zdeněk, CSc. 
The bachelor thesis is focused on engineering design of multifunction cooling plant for 
laboratory plasma furnace. The introduction of thesis is a theoretical background 
researching inscription of used material. The following parts of research describe different 
types of existing cooling plants by construction. Next part is a technical report consist of 
specified requirements in the form of requirements leaf, the functional structure, 
morphological matrix, organ and building structures. Final part of the bachelor thesis is a 








1. Úvod.............................................................................................................................. 11 
2. Literární rešerše............................................................................................................ 12 
2.1. Tepelné výměníky ................................................................................................... 12 
2.2. Druhy toků výměníků typu trubka v trubce .............................................................. 16 
Souproud .................................................................................................................................................................. 16 
Protiproud ................................................................................................................................................................ 16 
3. Konstrukční návrh ........................................................................................................ 17 
3.1. Upřesnění požadavků .............................................................................................. 17 
3.2. Požadavkový list........................................................................................................................................ 17 
3.3. Seznam funkcí  ........................................................................................................................................... 17 
3.4. Transformační proces .............................................................................................................................. 18 
3.5. Model transformačního procesu ........................................................................................................... 18 
4. Funkční struktura ......................................................................................................... 18 
4.1. Blokové schéma ...................................................................................................... 18 
4.2. Hierarchický funkční strom ...................................................................................... 20 
5. Orgánová struktura...................................................................................................... 20 
6. Hrubá stavební struktura............................................................................................. 22 
7. Výpočet ......................................................................................................................... 23 
7.1. Zadané a zvolené veličiny ........................................................................................ 23 
7.2. Vlastnosti termodynamických veličin ....................................................................... 23 
7.3. Zvolené parametry .................................................................................................. 24 
7.4. Výpočet chladícího výkonu, hmotnostních toků a rychlostí ....................................... 24 
7.5. Výpočet součinitele přestupu tepla vody.................................................................. 26 
7.6. Výpočet součinitele přestupu tepla argonu .............................................................. 27 
7.7. Výpočty teplot ........................................................................................................ 29 
7.8. Výpočet součinitele prostupu tepla.......................................................................... 30 
7.9. Výpočet potřebné délky chladiče ............................................................................. 30 
8. Výpočet tlakových ztrát ............................................................................................... 31 
8 
 
8.1. Výpočet ztrát třením ............................................................................................... 31 
8.2. Výpočet místních ztrát............................................................................................. 33 
8.3. Celkové ztráty ......................................................................................................... 33 
9. Úplná stavební struktura ............................................................................................. 34 
9.1. Popis jednotlivých komponentů............................................................................... 34 
9.2. Technická specifikace .............................................................................................. 35 
10. Závěr ............................................................................................................................. 36 
11. Seznam použité Literatura ........................................................................................... 37 
Knihy a časopisy....................................................................................................................................................... 37 
Internetové zdroje .................................................................................................................................................. 37 
12. Seznam obrázků ........................................................................................................... 39 
13. Seznam tabulek ............................................................................................................ 39 
14. Seznam příloh ............................................................................................................... 40 
15. Seznam příloh výkresové dokumentace ...................................................................... 40 
Přílohy .................................................................................................................................. 41 
Příloha A .............................................................................................................................. 41 
Rychlospojka s vnějším závitem G ....................................................................................... 41 
Příloha B............................................................................................................................... 42 
Hadice na vodu .................................................................................................................. 42 
Příloha C ............................................................................................................................... 43 
Hadice na technické plyny .................................................................................................. 43 
Příloha D .............................................................................................................................. 44 
Evge – Metrické TN 126 A-M ............................................................................................... 44 
Příloha E ............................................................................................................................... 45 
EPDM pryž ......................................................................................................................... 45 
Příloha  F .............................................................................................................................. 46 
Měděné potrubí ................................................................................................................. 46 
9 
 
Seznam použitých značek a symbolů 
Symbol Název Jednotka
L Délka výměníku [m ]
mAr Množství argonu [ kg*s
-1 ]
mv Potřebné množství vody pro ochlazení [ kg*s
-1 ]
n Počet trubic chladiče [ ks ]
NuAr Nuseltovo kritérium pro argon [ - ]
Nuv Nuseltovo kritérium pro vodu [ - ]
Pr Prandtlovo číslo [ - ]
Q Chladící výkon chladiče [ W ]
ReAr Reynoldsovo kritérium pro argon [ - ]
Rev Reynoldsovo kritérium pro vodu [ - ]
S Potřebná teplosměnná plocha [ m
2 ]
Var Množství plynu [ l*min
-1 ]
Vs Ar Množství plynu za reálných podmínek [ m
3*s-1 ]
Vv Objemový tok vody [ m
3*s-1 ]
Cp Ar Tepelná kapacita argonu [kJ*kg
-1K-1]
Cp v Tepelná kapacita vody [kJ*kg
-1K-1]
Cp Cu Tepelná kapacita mědi [kJ*kg
-1K-1]
dh Hydraulický průměr [ m ]
d1 Vnitřní průměr chladiče [ m ]
d2 Vnější průměr vnitřní trubky [ m ]
dt1 Vnější průměr měděné trubky [ m ]
dt2 Vnitřní průměr měděné trubky [ m ]
k Součinitel přestupu tepla [ W*m
-2K-1 ]
k1 Výpočet prostupu tepla [ W*m
-2K-1 ]
t t Tloušťka stěny měděné trubky [ m ]
t Ar1 Vstupní teplota argonu [°C]
t Ar2 Výstupní teplota argonu [°C]
t v1 Vstupní teplota vody [°C]
t v2 Výstupní teplota vody [°C]
t v2 Střední teplota argonu [°C]
t v2 Střední teplota vody [°C]
w Ar Rychlost proudění argonu [ m*s
-1 ]
w v Rychlost proudění vody [ m*s
-1 ]
α Ar Výsledný teplotní součinitel na straně argonu [ W*m
-2K-1 ]
α v Výsledný teplotní součinitel na straně vody [ W*m





Δp Celkové tlakové ztráty [ Pa ]
Δp z m Tlaková ztráta třením [ Pa ]
Δp z tř Místní tlaková ztráta [ Pa ]
λ Součinitel tření u tlakových ztrát [ - ]
λ Ar Součinitel tepelné vodivosti argonu [W*m
-1*K-1]
λ Cu Součinitel tepelné vodivosti mědi [W*m
-1*K-1]
λ v Součinitel tepelné vodivosti vody [W*m
-1*K-1]
ρ Ar Měrná hustota argonu [Kg*m
-3]
ρ v Měrná hustota vody [Kg*m
-3]
η Ar Dynamická viskozita argonu [Pa*s
-1]
η v Dynamická viskozita vody [Pa*s
-1]
ν Ar Kinematická viskozita argonu [Pa*s
-1]






Úkolem této bakalářské práce je navrhnout víceúčelový chladič technického plynu 
Argonu pro potřebu laboratoří VŠB-TUO. Při návrhu chladiče bude vycházeno ze 
stávajícího provedení zařízení. 
Pozornost při návrhu tohoto zařízení bude zaměřena na možnost víceúčelového 
provedení chladiče. Z toho vyplývá, že chladič má sloužit prvořadě ke chlazení 
technického plynu, který se používá jako ochranná atmosféra pece, a zároveň má být 
umožněno nahlížet přes průzor a tím sledovat tavící proces. Pozornost bude věnována 
minimalizaci zařízení, která bude podmíněna nutným chladícím výkonem a dostatečně 
velkým průzorem. 
Chladič bude obsahovat otvory pro vstup a výstup jak chladícího média, tak 
technického plynu. Na výstupním otvoru bude umístěn teploměr a průtokoměr pro 
kontrolu výstupní teploty a měření průtoku. Na základě naměřených hodnot můžeme 
regulovat průtok u chladícího média. 
Tyto měřící zařízení budou napojeny na PC, kde se hodnoty z těchto zařízení budou 















2. Literární rešerše 
2.1. Tepelné výměníky 
Tepelný výměník je zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami a 
zajišťuje účinný přenos tepla z jednoho média na druhé. [1] 
Tepelné výměníky se hojně využívají v mnoha oblastech techniky a jejich užití je 
napříč spektrem průmyslových odvětví. S tepelnými výměníky se můžeme setkat 
například v automobilním průmyslu jako chlazení spalovacího motoru, klimatizační 
jednotky, dále pak u domácích spotřebičů jako například chladničky nebo vytápění 
budov – radiátory, bojlery na teplou vodu. 
Podle pracovního média je můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a to bez 
změny fáze a se změnou fáze. Kde změnu fáze rozumíme jako změnu skupenství látky 
(např.: kondenzace, odpaření). [1] 
Rozlišujeme je i podle technické realizace výměny tepla. Jsou to: 
Rekuperační výměníky tepla 
Teplo se sdílí mezi dvěma proudícími tekutinami, které jsou odděleny pevnou 
přepážkou[2] 
Regenerační výměníky tepla 
Teplo se sdílí nepřímo, pomocí tělesa výměníku, který se vyplní látkou s vysokou 
tepelnou kapacitou, tato látka naakumuluje teplo ve výměníku a pak se přivede chladná 
látka (např. tekutina) která část naakumulovaného tepla odebere a tím se ohřeje. [2] 
Směšovací výměník tepla 
Teplejší a chladnější tekutina jsou v přímém kontaktu[2] 
Dále je můžeme dělit podle konstrukce na několik typů, které rozepíšu níže. 
Trubkový výměníky tepla 
Trubkové výměníky tepla jsou velmi používané. Trubkové výměníky můžeme rozdělit 





Trubka v trubce 
Konstrukčně nejjednodušší typ výměníku se skládá z vnitřní trubky a pláště. Jedna 
tekutina proudí vnitřní trubkou, druhá mezitrubkovým prostorem v plášti, teplo se sdílí 
skrze stěnu vnitřní trubky. Tento výměník může být provozován jako souproudý nebo 
protiproudý. [2] 
 
 Obrázek 1 – Výměník tepla – trubka v trubce, souproud a protiproud [2] 
Svazkový výměník 
Je-li v plášti umístěno více trubek, hovoříme o svazkovém výměníku tepla. Jedna 
tekutina je vedena v trubkách, druhá protéká mezitrubkovým prostorem. Tento výměník 
také může být provozován jako souproudý nebo protiproudý, umožňuje však i složitější 
uspořádání, například křížový tok nebo smíšené uspořádání proudů u vícechodých 
výměníků.[2] 
 




Obvykle spirálová trubice, jíž proudí chladicí (nebo ohřívací) médium, používá se 
často i v laboratorním měřítku např. v termostatech či zpětných chladičích.[2] 
 
Obrázek 3 - Trubkový had [3] 
Deskový výměník 
V současné době asi nejběžnější typ výměníku pro malé jednotky. Odváděný vzduch 
je od přiváděného vzduchu oddělen tepelně vodivými deskami. Obvyklé je provedení 
s kolmým křížením proudů ve tvaru čtverce. Teplotní účinnost těchto výměníků je mezi 40 
až 80 %.[5] 
Deskové výměníky tepla jsou konstruovány tak, že toky obou tekutin se střídavě 
rozdělí do poměrně tenkých vrstev mezi desky tak, že vrstva teplejší tekutiny je obklopena 
vrstvami chladnější tekutiny a naopak. Desky bývají opatřeny prolisy, aby v proudící 
tekutině docházelo k intenzivnějším turbulencím, a tím k intenzivnějšímu prostupu tepla. 
Vyšší turbulence také snižuje usazování nečistot na deskách. Výměníky se navrhují buďto 
jako rozebíratelné (mezi desky je vloženo těsnění) nebo nerozebiratelné (desky jsou k 
sobě napevno svařeny nebo připájeny, takový výměník však nelze rozebrat, např. kvůli 
čištění). Výhodou deskových výměníků je velká teplosměnná plocha (vzhledem k 
celkovému objemu zařízení), nevýhodou složitější konstrukce (a případné problémy s 
usazeninami).[4] 
 




Spirálový výměník pracuje obdobně jako deskový výměník, je ale konstruován tak, 
aby vytvořil dva kanálky, namotány do spirály a tím je prostorově úspornější.  
 
Obrázek 5 - Schéma spirálového výměníku tepla [6] 
Rekuperátor 
 
Rekuperace je zpětné získávání tepla. Hojně se využívá u nízkoenergetických budov. 
Rekuperačním výměníkem prochází vzdušniny s různými teplotami. Obě vzdušniny jsou 
od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo k mísení. Přes stěny 
kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván.[8] 
 




2.2. Druhy toků výměníků typu trubka v trubce 
Souproud 
Souproudé uspořádání se vyznačuje tím, že obě látky proudí ve stejném směru. 
Výstupní teplota horkého proudu je vždy vyšší než výstupní teplota studeného proudu. Na 
rozdíl od protiproudého toku má souproudé uspořádání velký rozdíl teplot mezi teplým a 
studeným proudem na vstupu do výměníku. 
Protiproud 
V protiproudém výměníku proudí kapaliny proti sobě, v opačném směru oproti 
souproudému uspořádání. Tímto uspořádáním dostaneme výhodnější vlastnosti v podobě 
středního logaritmického teplotního rozdílu. 
 









3. Konstrukční návrh 
3.1. Upřesnění požadavků 
Abychom mohli pokračovat v konstrukčním návrhu, musíme tvořit požadavkový list, 
který se skládá ze základních požadavků a jejich doplnění o další případné funkce. 





























Výstup argonu pomocí rychlospojky a hadice
Výstup a vstup vody pomocí rychlospojky a had.
Přípojná zařízení
Maximální vstupní teplota Argonu 350°C
Údržba - minimální
Četnost použití - vysoká
Životnost - co největší
Vysoká účinnost
Specifikace požadavku
Účinné chlazení pomocí proudícího plynu
Chladící médium - voda
Při výtoku nesmí voda přesáhnout 35°C
 
Tabulka 1 - Požadavkový list [I] 
3.3. Seznam funkcí 
 Chladit 
 Zajistit přívod a odvod chladící vody 
 Zajistit přívod a odvod argonu 
 Zajistit těsnost 
 Kontrola rychlosti průtoku vody 
 Kontrola teploty vody 










Obrázek 8 - Schéma transformačního procesu [I] 












Obrázek 9 - Model transformačního procesu [I] 
4. Funkční struktura 
Ve funkční struktuře jsou uvedeny základní funkce, které musí daný technický systém 
splnit. [I] 
 




Argon 50°C  
Chladící médium  
         
  





























Ochlazování pecního plynu 
































































































































































































































































































































































































Obrázek 10 - Funkční struktura – blokové schéma [I] 
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Obrázek 11 - Funkční struktura – hierarchický funkční strom [I]  
5. Orgánová struktura 
V orgánové struktuře přiřadíme jednotlivé nositele funkcí, tzn. k dílčím funkcím 

























































































































1 připojení chladiče k peci umožnit svarem
šroubovým 
spojem
2 proudění vody zajistit souproudem protiproudem
3 chlazení umožnit vodou vzduchem ethanolem
4 přívod chladící vody umožnit trubkou
tlakovou 
hadicí
5 připojení vody umožnit šroubením rychlospojka
6 přívod vody zajistit ze zásobníku z vodovodu


















10 řízení průtoku vody zajistit ventilem kohoutkem




Orgány - nositele funkcí
 













6. Hrubá stavební struktura 
Pro specifické požadavky na toto zařízení jsem zpracovával jednu hlavní variantu a to 
s průhledem. Varianty na, na kterých jsem pracoval, se lišily rozměrově, počtem 
(uspořádáním) trubek, kterými proudí argon a vnitřním uspořádání – vložení vnitřní trubky 
pro zvýšení proudění chladící vody a bez ní. 
Ostatní varianty sice vyhovovaly chladícím výkonem, ale postrádaly požadovaný průhled 
pro kontrolu tavení. Je to např. trubka v trubce, svazkový chladič nebo svazkový spirálový 
typ chladiče. 
  















V této části se budu věnovat výpočtům, které budou vést k potřebným rozměrům 
chladiče, tak aby splnil předepsané požadavky na chlazení. 
7.1. Zadané a zvolené veličiny 
značka hodnota jednotka
t Ar1 350 °C
t Ar2 50 °C
t v1 20 °C
t v2 35 °C









Tabulka 3 - Zadané hodnoty 
7.2. Vlastnosti termodynamických veličin 
Pro námi použité materiály (voda, argon, měď) musíme zjistit jejich termodynamické 
vlastnosti, abychom mohli pokračovat ve výpočtech. Tyto hodnoty opíšeme z  tabulek [II]. 
značka hodnota jednotka
Cp Ar 523 J*Kg
-1*K-1
ρ Ar 1,7839 Kg*m
-3
λ Ar 0,01633 W*m
-1*K-1
n  Ar 20,96*10
-6 Pa*s-1
v  Ar 1,175*10
-5 Pa*s-1
značka hodnota jednotka
Cp v 4176 J*Kg
-1*K-1
ρ v 995 Kg*m
-3
λ v 0,615 W*m
-1*K-1
v  v 0,801*10
-6
Pa*s-1




Cp Cu 380 J*Kg
-1*K-1
ρ Cu 8930 Kg*m
-3





















Součinitel tepelné vodivosti  
Tabulka 4 - hodnoty termodynamických veličin [II] 
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7.3. Zvolené parametry 
V následující tabulce jsou uvedeny mnou zvolené parametry. Tato tabulka byla 
průběžně doplňována o potřebné položky a případně upravována při změně hodnot, tak 




d t1 2 mm
d t2 1,1 mm
t t 0,45 mm
n 40 ksPočet Cu trubek
Název
Vnitřní průměr chladiče
vnější průměr středové trubky chladiče
Vnější průměr Cu trubky
Vnitřní průměr Cu trubky
Tloušťka stěny Cu trubky
 
Tabulka 5 - Zvolené parametry 
7.4. Výpočet chladícího výkonu, hmotnostních toků a rychlostí 
Převod jednotek 
Nejprve musíme převést jednotky do námi požadovaného tvaru. 
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Množství plynu za reálných podmínek 
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    ]       (7-2) 
     
        
      
        
              
     
Výpočet chladícího výkonu chladiče 
           (     ) [ ]      (7-3) 
                  (      ) 
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Výpočet množství Argonu 
            [   
  ]       (7-4) 
                    
                       
        
Potřebné množství vody 
Množství vody, které je nutné dodat k uchlazení pecního plynu 
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Objemový tok vody 
   
  
  
 [     ]        (7-6) 
   
        
   
 
                     
        
Rychlost proudění Argonu 
    
   
     
  [    ]        (7-7) 
    
        
           
 
           
   
Obsah plochy vnitřního průměru Cu trubky 
Jedná se o plochu, kterou bude proudit argon 
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  (      ) 
 
 
          




Obsah plochy v chladiči pro vodu 
Jedná se o plochu, kde bude proudit voda.  
   
 
 
 (  
    
       
 )[  ]      (7-9) 
   
 
 
 (                      ) 
          
     
Rychlost proudění vody 
   
  
  
  [    ]        (7-10) 
   
         
         
 
          
       
Jelikož rychlost proudění vody je příliš malá a voda by protékala podle Reynoldsova 
kritéria v laminární oblasti, bude průtok vody regulován. Zvolím hodnotu, a s touto budu 
nadále počítat, wv  = 1,5 ms
-1. 
7.5. Výpočet součinitele přestupu tepla vody 
Výpočet charakteristického průměru 
   
    
 
 [ ]         (7-11) 
   
           
     
 
           
Obvod dotykových ploch vody 
Zde počítáme obvod všech dotykových ploch, které přijdou s  vodou do styku. Jsou to 
vnitřní průměr těla chladiče 
     (           ) [ ]       (7-12) 
     (                   ) 




Reynoldsovo číslo vody 
    
     
  
 [ ]        (7-13) 
    
          
          
 
           [ ] 
Proudění vody v chladiči se nachází v turbolentní oblasti. 
Nusseltovo kritérium vody 
Z rovnice (7-13) jsem zjistil, že se proudění nachází v turbolentní oblasti, musíme vybrat 
správnou rovnici pro výpočet Nuseltova kritéria. Vhodnou rovnici vybereme v literatuře [V] 
            
      
   [ ]       (7-14) 
                 
         
          [ ] 
Součinitel přestupu tepla mezi vodou a trubkou 
   
      
   
 [       ]       (7-15) 
   
            
      
 
          [  
     ] 
 
7.6. Výpočet součinitele přestupu tepla argonu 
Reynoldsovo kritérium Argonu 
     
       
   
 [ ]        (7-16) 
     
            
          
 
            [ ] 
Proudění argonu se nachází v přechodové oblasti. Výhodnější by sice byla oblast 





Toto kritérium určuje vlastnosti tekutin (vzdušnin). 
     
        
   
[ ]        (7-17) 
     
              
       
 
         [ ] 
Nusseltovo kritérium Argonu 
Přibližnou délku chladiče L zvolím a následnými výpočty dostanu skutečnou potřebnou 
délku. Jelikož jsem si výpočty naprogramoval do aplikace Excel z balíku MS Office, 
výpočty vycházely okolo 70 mm délky, Proto předběžně vložím do výpočtu L = 70 mm. 
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] [ ]   (7-18) 
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 ⁄     )      
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          [ ] 
Součinitel přestupu tepla mezi Argonem a měďí 
    
        
   
 [       ]       (7-19) 
    
             
      
 
          [  




7.7. Výpočty teplot 
Výpočet střední teploty vody 
      
       
 
 [  ]        (7-20) 
      
     
 
 
              
Výpočet střední teploty Argonu 
       
         
 
 [  ]        (7-21) 
       
      
 
 
              
Rozdíl maximálních teplot na vstupu 
             [  ]        (7-22) 
           
           
Rozdíl minimálních teplot na výstupu 
            [  ]        (7-23) 
          
          
Střední logaritmický teplotní spád 
  ̅̅̅  
       
  
   
   
 [  ]        (7-24) 
  ̅̅̅  
      
  
   
  
 




7.8. Výpočet součinitele prostupu tepla 
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)
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        [       ] 
7.9. Výpočet potřebné délky chladiče 
  
 
    
[ ]         (7-26) 
  
     
             
 
       [ ] 
              [ ] 
Vypočtená délka přibližně odpovídá vhodně zvolenému odhadu a tudíž nemusíme 
provádět následné iterační výpočty pro korekci délky chladiče. Tyto doplňkové výpočty by 








8. Výpočet tlakových ztrát 
Na chladiči jsem si určil kritická místa, kde dochází k náhlým změnám geometrického 
tvaru. V mém případě se jedná o přechod z průměru těla chladiče do měděné trubky a ji 
výstupu z trubky do hlavy chladiče. Navíc ještě musíme počítat s otvorem pro odchod 
argonu. 
8.1. Výpočet ztrát třením 
Určení objemu v místě A 
     
   
  
     [ 
    ]       (8-1) 
     
        
      
        
                      
        
Určení rychlosti v místě A 
    
  
  
  [    ]        (8-2) 
    
          
         
 
            
   
Určení plochy v bodě A 
    
    
 
 
 [  ]        (8-3) 
    
  (    ) 
 
 
           
     
Určení Reynoldsova kritéria 
    
     
   
 [ ]        (8-4) 
    
           
          
 









 [ ]         (8-5) 
  
    
    
  
       [ ] 




[ ]         (8-6) 
  
  
      
[ ] 
        [ ] 
Měrná tlaková ztráta při proudění v kruhovém průřezu 
      
  
 
   
  [      ]       (8-6) 
           
       
      
        
            [    
  ] 
Určení rychlostí v ostatních kritických místech. 
U ostatních kritických míst budeme postupovat stejně jako u předešlých rovnic (8-1) 
až (8-6). Tímto způsobem dopočítáme zbylé rychlosti. 
Místo D [m] L [m] S A [m2] W [m*s-1] Re [-] ε [-] λ [-] Δpt [Pa/m]
A 0,08 0,03 0,005027 0,2421 1648,122 0,125 0,039 7,60E-06
B 0,001 0,08 7,85E-07 38,73 3296,25 10 1,35 1447,2
C 0,08 0,03 0,005027 0,0061 41,2 0,125 1,55 1,90E-07
D 0,01 0,01 7,85E-05 15,5 13185 1 0,77 1,647
1448,847Ztráty celkem v Pascalech  





8.2. Výpočet místních ztrát 
         
    
 
 [  )]       (8-7) 
            
              
 
  
                [  )] 
Podle vzorce (8-7) postupujeme dále. 
rychlost ksí pzm
AB 0,2421 0,25 0,0128
CD 38,73 0,5 667,93
EF 0,061 0,25 0,00083
667,9436
Tabulka místních ztrát
celkové ztráty místními odpory  
Tabulka 7 – Místní ztráty 
8.3. Celkové ztráty 
Sečtením ztrát třením a ztrát místních dostaneme celkové ztráty 
                 [  )]       (8-8) 
                    




9. Úplná stavební struktura 
9.1. Popis jednotlivých komponentů 
Trubice výměníku 
Použité trubky byly zvoleny z mědi, kvůli dobrým tepelným vlastnostem. Abychom 
měli vhodné podmínky pro proudění argonu, zvolil jsem trubku s vnějším průměrem 2mm  
a vnitřním průměrem 1,1 mm. 
Trubkovice 
Do trubkovice se vkládají chladící trubky. Trubky se k trubkovici přivaří a tím se zajistí 
těsnost. Abychom mohli použít svařování, bude vyrobena z mědi. Uprostřed trubkovice 
bude otvor který bude sloužit k nahlížení do pece. 
Přepážky 
Pomocí těchto dílů docílíme toho, že chladící kapalina bude proudit po celém objemu 
chladiče a tím zvýšíme účinnost. 
Tyč se závitem 
Tato tyč bude složit k sešroubování trubkovice, těsnění a skla. 
Hlava chladiče 
Hlava chladiče bude sloužit jako zakončení chladícího zařízení ve kterém bude 
průhled a bude zde umístěn výstup argonu. 
Tělo chladiče 
Je to největší díl. Do něj bude vložena trubkovice s trubkami, přepážkami a tyčemi 
s zavitem. Bude obsahovat dva otvory pro přívod a odvod chladící kapaliny. 
Vnitřní trubka 
Tento díl slouží k zmenšení prostoru pro cirkulaci chladící kapaliny. Při vynechání 
tohoto dílu, vzhledem na funkci chladiče, by se nic závažného nestal. Jediný rozdíl je 
v tom, že by jsme museli zvýšit průtok chladící kapaliny a tím by jsme kompenzovali 
nadbytečný oběm. 
Těsnění mezi přírubami 
Těsnění je umístěno mezi přírubami těla chladiče a hlavy chladiče a mezi 
napojovacím dílem a tělem chladiče.Musíme zvolit vhodný materiál, abychom zajistili 
požadavek těsnosti zařízení. 
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Těsnění pod sklem 
Další těsnění je umístěno mezi trubkovicí a sklem a mezi hlavou chladiče a sklem. 
 
9.2. Technická specifikace 
 
Zařízení je konstruováno na chlazení technického plynu argonu. Chladič je připevněn 
na pec pomocí příruby, která je na peci připevněna. Pomocí rozebíratelného šroubového 
spoje jednoduše připevníme chladič na pec. 
V chladiči je na trubkovici navařeno 40 měděných trubek, ve kterých prochází horký 
plyn argon. Po vnějším obvodu jsou tyto trubice ochlazovány vodou . Voda je přiváděna a 
odváděna pomocí rychlospojek, pro jednoduchou obslužnost. Rychlospojkou je také 
zařízen odvod argonu. 
název hodnota jednotka
Délka zařízení 152 mm
Největší průměr zařízení 120 mm
Teplota argonu na vstupu 350 °C
Teplota argonu na výstupu 50 °C
Teplota vodyna vstupu 20 °C
Teplota vodyna výstupu 35 °C
Technické parametky chladiče
 





Tato bakalářská práce se zabývala návrhem víceúčelovým chladičem argonu tak, aby 
vyhovoval všem vzneseným požadavkům a přáním. Nejdůležitější požadavek byl 
dostatečný chladící výkon a dále možnost sledování tavícího procesu. To vše podmíněno 
minimalizací rozměrů. 
Podle metodiky konstruování jsem si ujasnil požadavky na zařízení a vybral vhodnou 
kombinaci dílčích provedení. Následně byl proveden výpočet termodynamických 
vlastností, z kterého jsem zjistil potřebné parametry prostupu tepla a následně potřebnou 
velikost chladícího zařízení. 
Samotný konstrukční návrh jsem provedl v programu Autodesk Inventor 2014. V této 
části jsem se snažil vhodně tvarovat a umístit jednotlivé díly aby co nejlépe mohly 
fungovat, a aby toto zařízení bylo vyrobitelné – smontovatelné. 
Během tvorby této bakalářské práce jsem se dostal do problematiky sdílení tepla, 
i když je tento speciální předmět zařazen až do navazujícího studia, nicméně to bylo velmi 
poučné a vyhledávání potřebných informací bylo, dle mého názoru, velmi zajímavé a 
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Základní vlastnosti : 
-pryž s vynikající odolností vůči teplotám, povětrnostním vlivům a UV záření, kyselinám 
-značka: TOVO GOMMA 
-elastomer: EPDM 
-šíře role: 1500 mm 
 
-odolnost vůči ozónu: velmi dobrá odolnost 
-odolnost vůči povětrnostním vlivům: velmi dobrá odolnost 
-odolnost vůči olejům: není odolná  
-odolnost vůči benzínu: není odolná  
-odolnost vůči kyselinám: odolná (nutno vždy specifikovat koncentraci media v % a 
teplotu)  
-silné zásady: odolná (nutno vždy specifikovat koncentraci media v % a teplotu)  
-odolnost vůči oděru: méně vhodná 
-barva: černá 
 







Příloha  F 
Měděné potrubí 
 
http://www.eshop.vlakymodely.cz/e-shop/216-doplnky-a-drobnosti/225-profily/232-med 
